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計量証明事業登録 (栃木県) 登録

番号

濃　度 第173号

音圧レベル 第175号

振動加速度レベル 第0192

号

環境計量士　坂 本　　清

貴殿御依頼による試料の分析（測定）の結果を次の通り報告します。

試料名 浴槽水 採取年月日 令和 8年 6月 15日 天候 曇り 気温
20.8

℃

採取場所 ロッジ男子露天風呂 採取時刻 11時 40分 水温 40.4 ℃
透視

度
　 度

外観 淡褐色 臭気 無臭

コ

ー

ド

No.

計　量　項　目 単　位 濃　　度 基 準 値 計　量　方　法
判

定

1 大腸菌 個/mL <1 1 以下 昭和37年厚生省・建設省令第1号 適

2 p H値
(23℃)

8.3
－

平成15年厚生労働省告示第261号

49号別表第31
－

3 色度 度 14.5 －
平成15年厚生労働省告示第261号

52号別表第36
－

4 濁度 度 0.2 5以下
平成15年厚生労働省告示第261号

53号別表第41
適

5
有機物等（過マンガン

酸カリウム消費量）
mg/L 15.5 25以下

平成15年健水発第1010001号

(目標 22 )
適

6 レジオネラ属菌
CFU/100

mL
<10

10CFU/100mL

未満

薬生衛発0919第1号 別添

冷却遠心濃縮法
適

－ 以 下 余 白 －

東雲ゴルフクラブ 様


